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周辺視野計に関しては， 1945 年に Goldmann 視野計が出現して以来長足の進歩があり視野という
概念すらも変えたといえる口すなわち，この視野計は投光式自記式でかつ背景輝度，視標輝度，視標







しかるに平田視野計測は 1855 年 Albtecht Von Graefe が黒板とチヨーク片を用いて行ったのがは
じめと云われているが，以来視野lþ心の異常を精細にとらえるために必須の検査法であるのに何らの
進歩がなくその測定法はチヨーク片が有茎の小円板視標になった程度であった。
最近 Bausch & Lomb 社より投光式平田i視野計が販売された。これは従来のものに比べれば格段に










① 装置は Bausch & Lomb 社の投光式平面視野計の光路に N.D. (中性)フイノレターを置き，視標輝
度を変化させたもの。
(量的平面視野計と名付ける。)






Bausch & Lomb 社の投光式平面視野計では，光標直径は 0.5 mm, 1, 2, 3, 6, 12, 15 mm があるが，
正常人について各視標で網膜機能状態を測定した結果， 6mm の視標が一番 Isopter の数が多く，視
際直径もかなり大きいために屈折異常の影響が少し臨床的利用価値の大きいことがわかったり
(ロ) 背景輝度の影響




正常人の網膜各部位別チラッキ頻度 (F.F.F.) を測定の結果，直径 15mm が最もよいことがわかっ
た。
(ロ) 背景輝度の影響
各段階別に検討の結果，臨床的には 10 asb と決めた口
付視標輝度の影響
乙の機械の構造上， 125 asb 以上に輝度は上げる乙とは出来なく，それ以下に輝度を下げると 11'心
の F.F.F. が低下するために 125 asb (最高輝度)で臨床的には不便はなかった。
このような条件下で各種疾患に応用したところ，
( i ) 中心性網膜炎一高度のものでは中心および周辺まで c.f.f.の低下があるが，軽度のものでは，
また相当|凍旧のものでは中心にわずかに c.f.f. の低下をみとめている。しかし，量的平面視野で
は，検出力という点では同程度であるが，機能状態の判明という点では優れていた。それはいわゆ
る平而視野(黒板視野計， Bausch & Lomb の平市視野計など)や Goldmann 球而視野計によるも
のに比べて著明に検出された。






の上下にわたって c工f. の低下を認めた。これは Seidel ないし Bjerrum の暗点に発展すると考え
られ， iPre Bjerrum soctom J ともいえるものである口
(iv) 黄斑部変性症一一一一次変性症では著明に中心部の c.f.f. の低下を認め，それは Goldmann 球面
視野計によるものよりも著明であると思われるが，二次変性症では軽度の低下のみのものが多かっ
7こ O
( v) その他一一視神経萎縮，半盲症，脳腫場， トキソプラズマ症，その他，色々と試みたが，量的
視野と同レベルか，やや優れているのが，フリッカ一平両視野であった。
〔総括〕


















平而視野計としては， Bausch & Lomb の projcction tangent screen を改造して用いている。
まず，各種の視標面積，視標輝度，背景輝度について視野内の機能分布の異常を検出し易い条件を
求め，各種視機能のうちでもっともよく視野内の機能を検出できるのは，明度識別能と時間的分離能
であることを見出している D
つぎに各種疾患にこれを応用して，フリッカ一平田視野(時間的分離能に関する平面視野)では
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1 )緑内障におけるピエ lレム暗点のプレスタヂウム
2 )視神経炎における視野中心部の c.f.f.の低下
を，量的中心視野(明度識別関値に関する平面視野)では
1 )中心性網脈絡膜炎における中心暗点
を従来の視野計では検出できない時期に検出している。
以上のことから，緑内障，視神経炎のような第貰ノイロン侵襲疾患では，フリッカ一平面視野が早期
に異常を検出でき，中心性網脈絡膜炎のような第 I.ll ノイロン侵襲疾患では，量的中心視野が早期
に異常を検出できる乙とを見出している。
この事実は，各種眼疾患の早期診断ならびに鑑別診断上，有用であるばかりでなく，神経眼科上に
も重要な知見を提係した有意なものである。
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